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                     全自动氮吹浓缩仪器

说 

明 

书

杭州川一实验仪器有限公司

单位名称：杭州川一实验仪器有限公司
单位地址：杭州余杭区南苑街道临东路172号3幢4楼

电    话：400-1177-570
传    真：0571-86139537

邮    编：310018

仪器介绍
在有机分析中，样品前处理过程包括有机溶剂萃取、浓缩、分离净化及再浓缩等基本步骤，缺一不可。完成浓缩过程的常用装置或方法包括旋转蒸发仪、K-D浓缩器和氮气吹扫（简称氮吹）等，其中为氮吹浓缩最为简单，它不需要特别的装置设计科，当样品数量不多或溶剂量较小时，采用该法十分方便。然而，当需同时分析大量样品或溶剂量较多时，浓缩步骤则十分费力（需要看管以防吹干）和费时。
本公司通过整合、优化现有技术优势，研发成功的多样品全自动氮吹浓缩（下文简称浓缩仪）较好的解决了这些问题，亦极大限度地避免了操作人员对有机毒害溶剂的接触，可作为常规实验室必备装置。
1.1主要技术指标：
样品数量：可同时浓缩处理1~12个样品；
浓缩瓶容积：50ml和150ml
终点检测：每一个工作通道均配有专门的光学化干器，自动、独立地检测终点，无需人工看管；
4、终点体积：自动感应的定容体积人别为1.0ml、0.5ml或近干（约0.1ml，适当延长时间亦可将溶剂吹干，）不同规格的浓缩瓶可以同时交叉使用；
5、工作参数任意设置、控制和实时显示：主要工作参数，水浴温度、氮吹时间和气体压力；
6、水浴温度：室温~95℃（±0.5℃）；
7、氮吹时间：0~9999sec；
8、气体压力：氮吹工作吹扫气压，0~0.10mpa范围内十级任意设定（压力间隔变化为0.01mpa），仪器自带自动调压装置，可自动调节至所设定的吹扫压力并保持恒定，不受工作通道（样品）突然开启、关闭或数量的影响；外接氮气压力（氮气钢瓶分压表压力）范围：0.20~0.80mpa；外接极限气体压力：1.00mpa；
9、气体消耗量：最大吹扫压力（0.10mpa）下，每通道约500ml/min（约17cfm）；
10、定容灵敏度：十级可调，保证不同颜色或透光度的溶剂的浓缩定容更为准确；
11、控制方式:用户可根据实际情况，自行选用手动方式或智能方式控制吹扫终点；
12、报警提示：仪器在开盖、浓缩完成、水浴水量或氮气压力不足时，均会自动报警提示；
13、仪器运行中途开盖，自动智能记忆工作状态及通道60秒，60秒内合上盖子，仪器继续执行之前被中止的程序，无需重新设置工作参数及工作通道；
14、所有橡胶配件均采用无增塑剂的硅胶制造，输气管路采用食品级特氟龙管，避免样品收到来自仪器的污染；
15、灵活的工作参数设定、方便的样品置入/取出过程，免去繁琐的准备工作，减低了有机溶剂对操作人员的毒害；
16、密闭式结构设计及自带的强力排风系统可将有机挥发成份和水蒸气集体统一排出，避免了有机溶剂在实验操作空间的挥发扩散，极大地保障了操作人员的身体健康，并避免了对坏境的污染；
17、仪器没有排水装置，极大地方便了用户更换加热用水；
18、输入电源：220V/60Hz;
19、仪器尺寸：650mm×570mm×320mm；
20、仪器重量：20kg
2）结构说明
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                    图2.1仪器正面 
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                     图2.2仪器背面 
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                 图2.3通道排序示意图   
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                    图2.4显示面板    
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                 图2.5控制/显示区域放大图   
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                   图2.6通道选择区域放大图
需要说明的是，浓缩仪的通道排序（图2.3）与控制面板（图2.4）的通道选择区域的通道开关按键的顺序排布相对应（图2.6）。
3）操作说明
注意:使用本仪器前请仔细阅读操作手册，尤其是操作手册中重点标识的文字内容及注意事项，由于用户操作失误造成的损失，该公司不负任何责任！
3.浓缩仪工作前的准备
将配件箱中的大功率离心风机取出，安装在仪器背面的排风口，将离心风机电源线插头插入仪器离心风机电源插口处；
将配件箱中的气管接头取出，更换氮气钢瓶上原有的接头，详细步操作如下：
附：气瓶接头安装示意图
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                  图3.1更换接头位置示意图
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                          图3.2接头安装示意图
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                          图3.3接头对比图
   如图3.1，图3.3所示，1号接头是气阀原配的接头（见图3.2），2号接头是仪器配件中的气阀接头（见图3.3），2号接头连接的气管外径为8mm，与仪器上的氮气街头入口所连接的气管外径一致（见图2.2）。                                                                        把1号接头从气阀上旋下来，用2号接头替换上去（如图3.2所示），如果稍有漏气，可在2号接头的螺纹段缠绕聚四氟乙稀密封带（亦称“生料带”）。
 将配件3m的俩接管取出,一端插入仪器后面的氮气接入口,一端连通气源.确保气瓶内的气体能提供足够的气压，一般情况下，氮气钢瓶分压表为0.30~0.40mpa之间；外接气体压力（氮气钢瓶分压表压力）：0.20~0.80mpa；外接极限气体压力：1.00mpa；
将配件中的排气管取出，一端固定在大功率离心风机的圆柱形废弃排风口处，另一端口置于通风橱内或将整台仪器置于通风橱中工作；
将配件中的电源线取出，一端插入仪器背面的电源线插口，一端连接室内电源，220v/50-60HZ。
3.2如何操作：
1）打开氮气钢瓶气阀开关，打开分压表开关，调节分压至0.30~0.40mpa之间，使气体进入浓缩仪内部；
2）打开浓缩仪电源，进入待机状态，按任意键跳出待机状态。这时听到急促的蜂鸣声（约1秒/次），此为水浴箱中水浴不足报警提示，打开仪器上盖，从大理石操作台的样品瓶插入口处加水至缓慢的蜂鸣（约2秒/次），缓慢蜂鸣为仪器上盖开关检测器的报警音，在盖好仪器上盖后即停止蜂鸣； 
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3）通过控制模式切换键 模式  选择控制模式，浓缩仪可提供三种控制模式：定时模式、定容/定时模式、手动模式：
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定时模式：指示灯定时  将亮起，当工作时间达到预设的工作时间时，所有通道的吹起都将停止；
                            定容
定容/定时模式：指示灯 定时  将同时亮起；这相当于带有定时功能的“定容”模式------除有“定容”模式的功能外，浓缩仪还将会在达到预设工作时长时停止工作（此模式下，仪器默认预设工作时间2000S，用户可根据需要在0~9999范围内任意设定），这一模式适合不同样品的浓缩工作；在此模式下，不同工作通道到达定容终点时均会独自蜂鸣报警提示;
手动模式：指示灯“定容”和“定时”都将熄灭，这一模式下，需手动停止每一通道的工作；
4）设定压力，温度和时间等参数：
                         设定
按下设定/工作切换键 工作 指示灯 设置  将亮起，即进入参数设置状态；若5秒内没有任何按键操作即自动记忆实时参数并退出参数设置状态；用户也可再按一次切换键保存设置的参数并退出参数设置状态；
按参数显示键 设置  选择数码窗口中显示的参数类型，如显示的数值为压力值，指示等 压力 将亮起，其他同理；
按上下键 ▲  ▼ 修改参数值；
注意各种数值的单位和上限；
压力：001~010档，最高压力0.10mpa，每档压力增量为0.10mps
温度：室温~95±0.5℃；
时间：0~9999s
档控制模式和参数都设置好后，再次确认​气源阀门已打开，气体已进入浓缩仪内部；
在大理石操作台上插入样品瓶，注意确保样品瓶已插入到位（样品瓶底部被掏住的手感），没有悬空；
若需处理的样品数少于12个，请用仪器配件中的密封盖把大理石操作台上闲置的样品瓶插入口封好；若使用50ml的瓶子，需要在大理石操作台的样品瓶插入口上套上过渡套，以降低排风系统的压力，并更好地固定瓶子；
闭合仪器上盖，这时缓慢蜂鸣停止，仪器进入工作状态。打开样品瓶对应的通道开关（见图2.6，数字1~12的按键即为通道开关按键）浓缩仪即开始工作；
如果工作状态为非手动模式，浓缩仪在所设定的工作完成后，会有蜂鸣报警提示；
定时模式下，倒计时结束时，蜂鸣报警提示；
定容/定时模式下，各工作通道浓缩至终点体积时，蜂鸣报警提示；当最后仪一路工作通道浓缩至终点体积时，仪器长鸣（无间隔蜂鸣3分钟）；
仪器工作完毕后，按待机键，重新进入待机状态。注意：考虑到用户刚做完你试验后，有部分水蒸气和有机溶剂残留，排风系统任然处于运作状态。
3.3注意事项
1）必须先打开起源阀门，让氮气进入浓缩仪内才能打开通道开关开始工作，否则将损坏自动调压装置，切记！！！ 
2）气源是否有足够的气压；气压不足，仪器工作通道打开数秒后会集体关闭 压力 指示
灯不断闪烁，并伴有急促蜂鸣报警（约0.5秒/次）；发生此情况后，需要提供足够的气压，并重新打开工作的通道，仪器才能正常工作； 
3）50ml的浓缩瓶必须配以过渡套使用，以便更好地固定浓缩瓶；大理石操作台闲置的样品瓶插入口必须用密封盖封好，以降低排风系统的压力；
4）水浴箱中必须要有足够水位的水时加热器才能工作，即至少加水至急促蜂鸣消失，约7升；
5）插入样品瓶之前，一定要确保水浴箱中有足够水位的水，比偶那个确保样品瓶外壁无有机溶剂残留，尤其是样品瓶底端尖嘴与瓶身的链接处。因为此处与定容传感器有直接接触，有机溶剂会缩短定容传感器的寿命，甚至直接损坏定容传感器，切记！！！
6）倘若水浴箱中不慎进入有机溶剂，应立刻加入大量清水稀释有机溶剂在水浴箱中的浓度，并马上更换新的加热用水，切记！！！
7） 仪器的盖子装有开关检测器，工作过程中打开盖子会有凤鸣报警，1分钟之内合上盖子，   
     有的工作通道工作通道继续工作；超过1分钟后，所有工作通道将被闭，工作通道被关闭后；再次合上盖子，需要重新手动打开相应的工作通道开关；
8） 在使用仪器过程中，请保持仪器的清洁、干燥，尤其是仪器的控制面板，如若不小心溅  
      洒上有机溶剂，应立即用湿抹布擦拭干净；
9） 仪器待机状态并非为完全不工作状态，待机状态详情如下：
    ● 风扇继续工作，避免用户刚做完实验后残留的大量水蒸气和少量有机溶剂对仪 
       器的损害、对操作人员的毒害及对坏境的污染；
仪器维持5℃的水浴温度，可预防水浴箱结冰被冻裂，适用于北方冬天实验室结冰的用户；
残留气体排尽后，如果用户要保持待机状态又不想风扇继续排风，可以将仪器背面离心排风的电源插头拔下，但切记当再次使用仪器时，一定要将离心风机的电源插头重新接插上，以免仪器不能排风，影响正常工作；
10） 按照自身实验要求，选择不同规格的实验用瓶，从而达到不同的定容要求：
     ● 50ml_0.1ml近干瓶；
     ● 50ml_0.5ml浓缩瓶；
     ● 50ml_1.0ml浓缩瓶；
     ● 150ml_1.0ml浓缩瓶
4）常见故障与维修说明

	故障及现象
	故障原因
	故障排除

	不能加热急促蜂鸣报警
	水浴箱水位过低
	加水至缓慢蜂鸣（盖子打开状态时）；
加水至蜂鸣结束（盖子闭合状态时）

	不
能
调
压
	调压装置不断运作，显示压力为零
	没有气源输入或气源输入不足
	检查气瓶阀门是否打开或气瓶气压是否充足

	
	调压装置不运作，显示压力大于设定压力
	调压装置自我保护
	气源正常情况下，关闭所有通道，随意选中一通道，进行多次开关操作，直至显示压力等于设定压力

	
	
	调压装置故障
	报修调压装置

	
定容
定时  模式下，通道开关指示灯一开即灭
	定容传感器插头接触不良
	打开控制面板，将对应的传感器插头拔下，检修后重新接插好；

	
	检测器光路被挡
	水浴箱中水太脏，悬浮物过多，更换干净的水；
来回插拔管子次数，把检测器光路间的遮挡物带走
检查瓶子细管部分是否有悬浮物或赃物遮挡；

	
	定容传感器信号减弱
	提高定容传感器运作阀值（具体操作请咨询厂家）

	
	检测器故障
	报修更换检测器

	定容
定时 模式下，
通道开关指示灯灭不掉
	定容传感器信号太强
	降低定容传感器运作阀值（具体操作请咨询厂家）
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